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Las detta forst

1 Las detta forst

Anvandarinformationen for din Philips-produkt beskriver den mest omfattande konfigurationen
av produkten med maximalt antal alternativ och tillbehor. Vissa funktioner som beskrivs kan
vara otillgangliga for din produktkonfiguration.

Givare ar endast tillgangliga i lander eller regioner dér de ar godkdnda. For information om vad
som galler i din region, kontakta din lokala Philips-representant.

Denna manual innehaller en lista 6ver de desinfektions- och rengdringsmedel som &r
kompatibla med utraljudssystem och givare fran Philips.

Informationen i denna manual géller for foljande ultraljudssystem:
o Affiniti-serien

e ClearVue-serien
e CX30

e CX50

e EPIQ-serien

e HD5

e HD6

e HD7

e HD11-serien

e HD15

e iE33

e iU22

e Lumify

e Sparq

e Xperius (distribueras av B. Braun)
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Las detta forst

Information om Philips ultraljudssystem eller givare som inte specifikt ndamns i detta dokument
finns i systemets anvandardokumentation som innehaller information som galler for just ditt
system och dina givare.

Folj alltid tillverkarens anvisningar nar du anvander desinfektions- och rengéringsmedel.

Pa grund av det stora antalet tillgdngliga rengérings- och desinfektionsprodukter ar det omojligt
att gora en lista som omfattar samtliga. Kontakta din Philips-representant fér hjalp om du ar
osaker pa om en viss produkt &r lamplig.

Instruktioner for rengoéring och desinfektion av ultraljudssystem och givare finns i Skétsel och
rengéring av ultraljudssystem och givare (medfdljer systemdokumentationen) eller webbsidan
for skotsel och rengoring av Philips Ultrasound-system:

www.philips.com/transducercare

En lista 6ver de givare som stdds av ditt system finns i systemets Anvdndarmanual och
Uppdatering av anvéndarinformation (om tillampligt) som innehaller information som géller for
just ditt system och dina givare.

For mer information:
¢ Ring Philips pa +1 800-722-9377 i Nordamerika.
¢ Utanfor Nordamerika kontaktar du din lokala Philips-representant.
¢ Besok webbsidan for skotsel och rengéring av Philips Ultrasound-system:
www.philips.com/transducercare

Detta dokument eller digitala media och den information som finns dari ar konfidentiell
information som &gs av Philips och far inte reproduceras, kopieras som helhet eller i delar,
omarbetas, dndras, visas for andra eller spridas utan skriftlig tillatelse fran Philips juridiska
avdelning. Dokumentet, eller ett digitalt exemplar av det, ar avsett att anvdandas av kunder och
ar licensierat till dem som en del av deras inkop av utrustning fran Philips. Dokumentet ar ocksa
avsett att uppfylla regulatoriska ataganden i enlighet med FDA-kraven enligt 21 CFR 1020.30
(med eventuella tilldgg) och andra lokala myndighetskrav. Obehérig person far inte anvanda
detta dokument. Detta ar absolut forbjudet.

Philips tillhandahaller detta dokument utan ndgon som helst garanti, underférstadd eller
uttalad, inklusive, men inte begrénsat till indirekta garantier fran férséljaren och anpassning for
ett sarskilt andamal.
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Kundkommentarer

Las detta forst

Philips har vidtagit atgarder for detta dokuments nogrannhet. Philips har emellertid inget
ansvar for felaktigheter eller férsummelser och reserverar sig ratten att géra andringar utan
foregaende meddelande pa alla produkter i dokumentet for att forbattra palitligheten,
funktionen eller utformningen. Philips kan nar som helst gora forbattringar eller andringar i
produkterna eller programmen som beskrivs i detta dokument.

Philips gor inga utfastelser och lamnar inte nagon garanti till anvandaren eller nagon annan part
avseende detta dokuments lamplighet for ett visst andamal eller avseende huruvida det
producerar ett visst resultat. Anvandarens ratt att krava skadestand pa grund av fel eller
forsummelse fran Philips begransas till den summa som betalats av anvandaren till Philips for
att tillhandahalla detta dokument. Under inga omstéandigheter kan Philips hallas ansvariga for
speciella, kollaterala, tillfalliga, direkta, indirekta skador eller féljdskador, forluster, kostnader,
ansprak, behov eller ansprak for forlorad vinst, data, utgifter eller kostnader av nagot annat
slag.

Otillaten kopiering av detta dokument kan, férutom att det utgor ett copyright-intrang, minska
mojligheterna for Philips att tillhandahalla korrekt och aktuell information till anvdndarna.

” Affiniti”, ” Affiniti CVx”, “EPIQ”, "EPIQ CVx”, "EPIQ CVxi”, "iE33”, ”iU22”, "Lumify”, "Sparq” och
"XMATRIX” ar varumarken som tillhér Koninklijke Philips N.V.

”Xperius” ar ett varumarke som tillhér Koninklijke Philips N.V. och B. Braun Melsungen AG.

Namn pa produkter som inte kommer fran Philips kan vara varumarken som tillhér respektive
agare.

Kundkommentarer

Om du har fragor om anvandarinformationen eller om du upptéacker ett fel i hari kan du ringa
Philips Ultrasound kundservice pa +1 800-722-9377 i USA eller till din lokala
kundservicerepresentant om du befinner dig utanfor USA. Du kan dven skicka ett e-
postmeddelande till féljande adress:

techcomm.ultrasound@philips.com
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Las detta forst

Kundservice

Kundservice

Representanter for kundservice finns tillgangliga dver hela varlden for att svara pa fragor och
tillhandahalla underhall och service. Kontakta din lokala representant foér Philips Ultrasound for
att fa hjalp. Du kan dven kontakta ett av féljande kontor for vidare kontakt med en
kundservicerepresentant eller besoka var webbsida for kontaktuppgifter:

www.healthcare.philips.com/main/about/officelocator/index.wpd

Philips Ultrasound LLC
22100 Bothell Everett Hwy
Bothell, WA 98021-8431
USA

800-722-9377

Philips kundtjanstportal tillhandahaller en onlineplattform som hjalper dig hantera dina Philips-
produkter och -tjanster pa alla modaliteter:

https://www.philips.com/customer-services-portal

Anvandarinformationens konventioner

Produktens anvdandarinformation anvander foljande typografiska konventioner for att goéra det
lattare att hitta och forsta information:

¢ Alla procedurer ar numrerade och punktformen for alla delprocedurer visas med bokstaver.
Du maste genomféra momenten under det avsnitt dar de visas for att sdkerstélla ett lyckat
resultat.

e Punktlistor anger allman information om en sarskild funktion eller procedur. De medfor
ingen efterféljande procedur.

e Vanster sida av systemet ar till vanster nar du star framfor systemet, vand mot systemet.
Framsidan av systemet ar narmast dig nar du handhar det.

e Givare och pennsonder hanvisas bada till som givare, om inte skillnaden ar viktig for textens
betydelse.

Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for ultraljudssystem och givare

4535 621 44061_A/795 * AUG 2022

Philips



4535 621 44061_A/795 * AUG 2022

Philips

Anvandarinformationens konventioner Las detta forst

Information som &r viktig for sdkerheten och effektiv anvandning av din produkt visas i hela
anvandarinformationen pa féljande satt:

VARNING
Varningar markerar information som ar viktig for sikerheten for handhavare och patient.

FORSIKTIGHET

Forsiktighetsatgarder belyser risker som skulle kunna skada produkten och féljaktligen
upphdva garantin eller servicekontraktet eller omstandigheter som innebar att du skulle
kunna forlora patient- eller systemdata.

ANM

Dessa meddelanden pakallar din uppmarksamhet pa viktig information som hjalper dig att
anvanda produkten mer effektivt.

Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for ultraljudssystem och givare 9
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Varningar och forsiktighetsatgarder Sakerhet
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Sakerhet

Las informationen i detta avsnitt for att sdkerstalla sakerheten for alla personer som anvander
och underhaller ultraljudsutrustningen, alla patienter som deltar i undersékningar och for att
sakerstalla kvaliteten for systemet med tillbehor.

Varningar och forsiktighetsatgarder

For maximal sdakerhet vid anvandning av rengoérings- och desinfektionsmedel ska féljande
varningar och forsiktighetsatgarder iakttas:

VARNING

Vissa typer av desinfektionsmedel avldgsnar inte alla slags fororeningar pa ett effektivt satt.
Det ar darfor viktigt att ratt typ av desinfektionsmedel anvdnds for systemet eller givaren i
fraga och att 16sningens styrka och kontakttid passar fér avsedd klinisk anvandning.

VARNING

Desinfektionsmedlen rekommenderas for deras kemiska kompatibilitet med
produktmaterialen, inte fér deras biologiska effektivitet. Ytterligare upplysningar om ett
desinfektionsmedels biologiska effektivitet hittar du i riktlinjerna och rekommendationerna
fran tillverkaren av desinfektionsmedlet, FDA (amerikanska likemedelsverket) och CDC
(amerikanska smittskyddsinstitutet).

VARNING

Var noga med att kontrollera I6sningens utgangsdatum om du anvander en firdigblandad
16sning.

Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for ultraljudssystem och givare 11



Sakerhet
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Varningar och forsiktighetsatgarder

VARNING

Vilken desinfektionsniva en enhet behdver beror pa vilken typ av vivnad den dr i kontakt
med under anvandningen och typen av givare som anvands. Sdkerstall att
desinfektionsmedlets typ passar for givaren i fraga och givarens anvandningsomrade.
Information om desinficeringskravens nivaer finns i Skétsel och rengéring av
ultraljudssystem och givare. Se dven anvisningarna pa desinfektionsmedlets etikett och
rekommendationer fran APIC (férbundet for praktiserande ldkare inom infektionskontroll),
FDA (amerikanska lakemedelsverket) och AIUM:s officiella meddelanden: ”Guidelines for
Cleaning and Preparing External- and Internal-Use Ultrasound Transducers and Equipment
Between Patients as well as Safe Handling and Use of Ultrasound Coupling Gel” och CDC
(amerikanska smittskyddsinstitutet).

VARNING

Folj rekommendationerna fran tillverkaren av rengérings- eller desinfektionsmediet.

VARNING

Anvand alltid skyddsglasogon och skyddshandskar vid rengoring, desinficering eller
sterilisering av utrustning.

FORSIKTIGHET

Anvandning av ett icke-rekommenderat desinfektionsmedel, fel 16sningsstyrka samt djupare
eller mer langvarig nedsdnkning dn vad som rekommenderas kan skada eller missfirga
givaren. Givarens garanti blir dartill ogiltig.
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Varningar och forsiktighetsatgarder Sakerhet

N

FORSIKTIGHET

Anvandning av isopropylalkohol (tvattsprit), denaturerad etylalkohol och alkoholbaserade
produkter pa alla givare bor begrinsas. Pa givare med USB-anslutningar dr de enda delarna
som kan torkas med alkohol givarhéljet och linsen (det akustiska fonstret). Pa givare som
inte ar TEE-givare ar de enda delarna som kan torkas med alkohol kontakthéljet och
givarhéljet och linsen. Pa TEE-givare dr de enda delarna som kan torkas med alkohol
kontakthoéljet och kontrollhéljet. Se till att I6sningen innehaller max 91 % isopropylalkohol
eller max 85 % denaturerad etylalkohol. Torka inte av nagon annan del av givaren med
alkohol (inklusive kablar, USB-anslutningar eller kabelavlastare) eftersom det kan skada
dessa delar av givaren. En sadan skada técks inte av garantin eller servicekontraktet.

FORSIKTIGHET

Vissa rengoringsmedel och desinfektionsmedel kan ge upphov till missfargningar om rester
av desinfektionsmedlet och gelen inte har tagits bort helt mellan varje anvandning. All gel
maste alltid avldagsnas fullstdndigt innan rengéringsmedel och desinfektionsmedel anvéands.
Om det ar kompatibelt kan en 16sning med 70 % isopropylalkohol anvandas vid behov for att
avlagsna ackumulering av desinfektionsmedelsrester pa systemkomponenterna. Om det ar
kompatibelt kan en 16sning med max 91 % isopropylalkohol eller max 85 % denaturerad
etylalkohol anvandas vid behov for att avlagsna ackumulering av desinfektionsmedelsrester
pa vissa givarkomponenter.

FORSIKTIGHET

Anvand inte sjdlvhaftande film, t.ex. Tegaderm, pa givarlinsen. Anvindning av sadan film
kan skada linsen.

Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for ultraljudssystem och givare 13



Sakerhet
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Varningar och forsiktighetsatgarder

FORSIKTIGHET

Anvind inte glasrengoringsmedel, Dispatch-spray eller produkter som innehaller blekmedel
pa monitorskarmarna. Upprepad anvindning av sadana rengoringsmedel eller produkter
kan skada monitorskdarmens yta. Torka omedelbart av desinfektions- eller rengéringsmedel
for att forhindra ansamling av rester. Anvand ett rengéringsmedel som &r sarskilt avsett for
LCD- eller OLED-skdarmar.

FORSIKTIGHET

Anvand inte Dispatch-spray eller produkter som innehaller blekmedel eller alkohol pa
pekskdrmarna. Upprepad anvandning av sddana rengoringsmedel eller produkter kan skada
pekskdrmens yta. Torka omedelbart av desinfektions- eller rengoringsmedel for att
forhindra ansamling av rester.

FORSIKTIGHET

Det ar obligatoriskt att anvdanda skyddsholjet for TEE-givare under alla
dekontamineringsprocesser. Om du vill anvdnda givaren for skanning tar du bort locket fran
kontakten. Hall alltid skyddet fast vid givarkabeln med hjélp av sdkerhetsremmen.

FORSIKTIGHET

Nar du blotlagger en givare i vatska ska du alltid se till att det inte finns nagra synliga
luftbubblor pa givaren. Luftbubblor férhindrar full kontakt mellan I6sningen och givaren och
kan foérsvara rengoring, desinficering eller sterilisering.
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Glutaraldehyd Sakerhet

Glutaraldehyd

United States Occupational Safety and Health Administration (OSHA) har publicerat en
bestdammelse som tacker acceptabla glutaraldehydnivaer i arbetsmiljo. Philips saljer inga
glutaraldehydbaserade desinfektionsmedel tillsammans med sina produkter.

For att minska glutaraldehydangor i luften anvander du en tackt eller ventilerad skoljskal. Dessa
system finns pa marknaden. Den senaste informationen om desinfektionsprodukter och Philips
givare finns pa webbsidan for skotsel och rengoring av Philips Ultrasound-system:

www.philips.com/transducercare

Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for ultraljudssystem och givare 15
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Desinfektionsmedel och rengoringsmedel for systemytor Desinfektionsmedel och rengoringslosningar

3 Desinfektionsmedel och

N

rengoringslosningar

Foljande dmnen innehaller tabeller med de desinfektions- och rengéringsmedel som ar
kompatibla med utraljudssystem och givare fran Philips.

Desinfektionsmedel och rengoringsmedel for systemytor

Lumify-system

Du ansvarar for att rengora och desinficera enheten pa korrekt satt i enlighet med tillverkarens
anvisningar och institutionens policyer for rengoring och desinficering av medicinska produkter.

Information om rengdring av Philips Lumifys komponenter finns i Lumify-
anvandardokumentationen.

VARNING

Om den Lumify-kompatibla mobila enheten kontamineras inuti av kroppsvatskor som
innehaller patogener maste du omedelbart kontakta en servicerepresentant fér Philips.
Enhetens interna komponenter kan inte desinficeras. | ett sadant fall maste enheten
kasseras som smittsamt material enligt lokala och nationella bestammelser.

Alla system forutom Lumify

Desinfektionsmedlets och rengéringsmedlets kompatibilitet beror pa vilken komponent de
anvands pa. Produkterna i foljande tabell &r kompatibla med dessa systemytor:

e EKG-stamkablar, avledningar och elektroder
e Externa plastytor och malade ytor pa systemet och vagnen

e Systemets kontrollpanel

Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for ultraljudssystem och givare 17



Desinfektionsmedel och rengoringslosningar Desinfektionsmedel och rengoringsmedel for systemytor

e Monitorskdarmar och pekskdarmar

e Kabelsamlare med klamma for givare

Rengoringslosningar Rengoringslésningar for Desinficeringsmedel fér systemytor och pekskarmar

for alla ytor monitorskdarmar och pekskarmar

Mild tvallésning® e Mild tvallésning® e 70 % isopropylalkohol (IPA) (ej godkant for

* Rengéringsprodukter pekskdrmar)

avsedda for LCD- eller OLED- e Opti-Cide3 (QUAT/IPA-baserat)

skarmar e Oxivir Tb (accelererad vateperoxid-baserat)

* Renatvatten e Protex spray eller servetter endast kompatibla med:
— system i Affiniti-serien
— system i EPIQ-serien
— Xperius-system

e Sani-Cloth HB (QUAT-baserad)

¢ Sani-Cloth Plus (QUAT/IPA-baserad)

e PI-Spray Il (QUAT-baserad)

1. Milda tvallésningar innehaller inte nagra skarpa ingredienser och ar inte irriterande for

huden. De far inte innehalla parfym, olja eller alkohol. Handsprit ar inte godkant for
anvandning.

FORSIKTIGHET

Anvand inte I6sningsmedel med slipande verkan eller aceton, MEK, thinner eller andra
starka rengoringsmedel pa systemet, givarna eller kringutrustning.

FORSIKTIGHET

Anvéand inte Sani-Cloth AF3 eller Super Sani-Cloth for att desinficera systemet.

18 Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for ultraljudssystem och givare
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FORSIKTIGHET

Spill eller spraya inte védtska i nagra systemskarvar, portar eller givarens anslutningsuttag.

FORSIKTIGHET

Anvand en mikrofiberduk, inte hushallspapper, pa monitor- och pekskdrmarna.

FORSIKTIGHET

Anvind inte glasrengoringsmedel, Dispatch-spray eller produkter som innehaller blekmedel
pa monitorskirmarna. Upprepad anvandning av sadana rengoringsmedel eller produkter
kan skada monitorskdrmens yta. Torka omedelbart av desinfektions- eller rengdringsmedel
for att forhindra ansamling av rester. Anvand ett rengéringsmedel som ar sarskilt avsett for
LCD- eller OLED-skarmar.

FORSIKTIGHET

Anviand inte Dispatch-spray eller produkter som innehaller blekmedel eller alkohol pa
pekskdrmarna. Upprepad anvandning av sadana rengéringsmedel eller produkter kan skada
pekskdrmens yta. Torka omedelbart av desinfektions- eller rengéringsmedel for att
forhindra ansamling av rester.

FORSIKTIGHET

Systemytorna och givarna tal ultraljudsgel, alkohol och desinfektionsmedel, men om du
anvander dessa substanser maste du torka bort dem fér att férhindra permanenta skador.

Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for ultraljudssystem och givare 19



Desinfektionsmedel och rengoringslosningar Riktlinjer for AR-utrustning (automatisk desinfektor)

Instruktioner for rengoéring och desinfektion av ultraljudssystem och givare finns i Skétsel och
rengéring av ultraljudssystem och givare eller webbsidan for skdtsel och rengéring av Philips
Ultrasound-system:

www.philips.com/transducercare

Riktlinjer for AR-utrustning (automatisk desinfektor)

Endast vissa givare ar kompatibla med en automatisk desinfektor och apparaten far endast
anvandas med vissa l6sningar eller processvillkor.

Givare fran Philips kan desinficeras i en automatisk desinfektor om foljande villkor uppfylls:

¢ Alla kemikalier och processvillkor som anvdands maste vara kompatibla med den specifika
givaren fran Philips som ska desinficeras, och kemikalierna maste anvdndas i enlighet med
de villkor som rekommenderas av den automatiska desinfektorns tillverkare.

e Temperaturen far inte 6verskrida 56 °C (133 °F) under desinficeringen.

e Forutom vid anvandning av STERRAD 100S-systemet maste givarkontakten isoleras fran
rengoringslosningen eller desinfektionsmedlet under hela desinficeringsprocessen. Detta
begransar risken for att handtaget eller kontakten utsatts for stank.

Foljande automatiska desinfektorer uppfyller desinficeringskraven for specifika icke-TEE-givare
fran Philips. Dessa automatiska desinfektorer ar antingen specifikt utformade for eller har
tillbehor som ger stod for desinficering av specifika givare.

ANM

Forutom de automatiska desinfektorer som anges i féljande tabell ar en automatisk
desinfektor ocksa godkand for anvandning om den uppfyller villkoren i den foregaende listan.

20 Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for ultraljudssystem och givare
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Riktlinjer for AR-utrustning (automatisk desinfektor)

Desinfektionsmedel och rengoringslosningar

Exempel: Automatiska desinfektorer som ar kompatibla med givare fran Philips (ej TEE-

givare)

Tillverkare Ur- Modell Typ av givare

sprungs-
land

Kompatibla Processvillkor
desinfektions-

medel eller

desinficerings-

metoder

Avancerade us STERRAD 100S L10-4lap Vateperoxid 50 °C (122 °F)
steriliserings-
produkter
CIVCO Medical us Astra VR Inre haligheter® Cidex OPA 32°C (89,6 °F)
Solutions MetriCide OPA
Plus,
Revital-Ox
RESERT
Astra VR Ultra Inre haligheter® Cidex OPA 32°C (89,6 °F)
MetriCide OPA
Plus,
Revital-Ox
RESERT
Germitec FR Antigermix S1 Multiple? Uv-C Omgivande
temperatur
Hypernova Chronos  Multiple? Uv-C Omgivande
temperatur
Medivators us ADVANTAGE PLUS Multiple® RAPICIDE PA 30 °C (86 °F)

(observera att du
maste anvanda
Ultrasound Probe
Hookup Kit som finns
som tillval)

Single Shot

Desinfektionsmedel och rengoringsldsningar for ultraljudssystem och givare
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Desinfektionsmedel och rengoringslosningar Riktlinjer for AR-utrustning (automatisk desinfektor)

Tillverkare Ur- Typ av givare Kompatibla Processvillkor

sprungs- desinfektions-

land medel eller

desinficerings-

metoder

Nanosonics AU trophon EPR Multiple* Vateperoxid 56 °C (133 °F)

trophon2

Information om kompatibla transvaginala och transrektala givare finns under Astra VR eller
Astra VR Ultra "Kompatibla desinfektionsmedel och rengéringslosningar” pa sid 36.
Anvand sedan kompatibilitetskolumnens nummer for att hanvisa till ratt lista i “Givare,
ordnade efter kompatibilitet for desinfektionsmedel” pa sid 32.

Kompatibla givare finns under Antigermix S1 eller Hypernova Chronos i “Kompatibla
desinfektionsmedel och rengéringslosningar” pa sid 36. Anvand sedan
kompatibilitetskolumnens nummer for att hanvisa till ratt lista i “Givare, ordnade efter
kompatibilitet for desinfektionsmedel” pa sid 32.

Kompatibla givare finns under Advantage Plus (observera att du maste anvdnda Ultrasound
Probe Hookup Kit som finns som tillval) i “Kompatibla desinfektionsmedel och
rengoringslosningar” pa sid 36. Anvand sedan kompatibilitetskolumnens nummer for att
héanvisa till ratt lista i “Givare, ordnade efter kompatibilitet for desinfektionsmedel” pa

sid 32.

Information om kompatibla givare finns under trophon EPR och trophon2 i “Kompatibla
desinfektionsmedel och rengdringslésningar” pa sid 36. Anvand sedan
kompatibilitetskolumnens nummer for att hanvisa till ratt lista i “Givare, ordnade efter
kompatibilitet for desinfektionsmedel” pa sid 32.
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Riktlinjer for automatiska desinfektorer och

rengoringsdesinfektorer for TEE-givare Desinfektionsmedel och rengoringslosningar

N

Riktlinjer for automatiska desinfektorer och
rengoringsdesinfektorer for TEE-givare

Endast vissa givare ar kompatibla med en automatisk desinfektor fér TEE-givare eller en
automatisk rengoringsdesinfektor for TEE-givare och den automatiska enheten kan endast
anvandas med vissa l0sningar.

Du kan desinficera TEE-givare fran Philips i en automatisk desinfektor foér TEE-givare eller en
automatisk rengoringsdesinfektor for TEE-givare om féljande villkor uppfylls:

e Alla kemikalier och processvillkor som anvdands maste vara kompatibla med den specifika
TEE-givaren fran Philips som ska desinficeras, och kemikalierna maste anvandas i enlighet
med de villkor som rekommenderas av desinfektorns tillverkare.

e Temperaturen far inte 6verskrida 45 °C (113 °F) under desinficeringen.

e TEE-givarens handtag och kontakt maste isoleras fran rengorings- eller desinfektionsmedlet
under hela desinficeringsprocessen, och detta géller dven handtagets stodstativ och
forseglingar. Detta begransar risken for att handtaget eller kontakten utsatts for stank.

e Det ar forbjudet att anvanda skydd i syfte att isolera handtaget och kontakten for att kunna
sdnka ned hela givaren i desinfektionsmedel under anvandningen av desinfektorn.

e Uppvarmda torkningsmetoder far inte anvandas.

| foljande tabell finns exempel pa desinfektorer som uppfyller desinficeringskraven fér TEE-
givare fran Philips. Dessa desinfektorer ar antingen specifikt utformade for eller har tillbehor
som ger stod for desinficering av TEE-givare.

FORSIKTIGHET

Det ar obligatoriskt att anvanda skyddsholjet for TEE-givare under alla
dekontamineringsprocesser. Om du vill anvdanda givaren for skanning tar du bort locket fran
kontakten. Hall alltid skyddet fast vid givarkabeln med hjalp av sdkerhetsremmen.
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Desinfektionsmedel och rengoringslosningar rengoringsdesinfektorer for TEE-givare

24

ANM

Forutom de desinfektorer som anges i foljande tabell ar andra automatiska desinfektorer for
TEE-givare eller automatiska rengoringsdesinfektorer for TEE-givaren som har FDA-tillstand
eller CE-mérkning for anvandning med TEE-givare och som uppfyller villkoren i den féregaende
listan godkdnda for anvandning.

Exempel: Desinfektorer som ar kompatibla med TEE-givare fran Philips

Tillverkare Ur- Modell Typ av givare Kompatibla Processvillkor
sprungs- desinfektions-

land medel eller

desinficerings-

metoder

CIVCO Medical us Astra TEE TEE Cidex OPA 40 °C (104 °F)
Solutions MetriCide OPA

Plus

Revital-Ox

RESERT

Astra TEE Ultra TEE Cidex OPA 40 °C (104 °F)
MetriCide OPA
Plus
Revital-Ox
RESERT
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Riktlinjer for automatiska desinfektorer och
rengoringsdesinfektorer for TEE-givare

Tillverkare Ur-

sprungs-
land

Desinfektionsmedel och rengoringslosningar

Typ av givare Kompatibla Processvillkor
desinfektions-
medel eller

desinficerings-

metoder

CS Medical us TD-100 regenerator ~ TEE TD-5 HLD 38°C till 40°C
TD-8 HLD (100.4°F till
104°F)
TD-200 regenerator  TEE TD-12 HLD 38 °C (100,4 °F)
TEEClean TEE TD-5 HLD 38°C till 40°C
Reprocessor TD-8 HLD (100.4°F till
TEEZyme 104°F)
Cleaner
Germitec FR Antigermix E1 TEE Uv-C Omgivande
temperatur
Medivators us ADVANTAGE PLUS TEE RAPICIDE PA 30 °C (86 °F)
(observera att du Single Shot
maste anvdnda TEE/
TOE Probe Hookup
Kit som finns som
tillval)
DSD-201 (observera  TEE RAPICIDE Glut 30 °C (86 °F)
att du maste anvéanda RAPICIDE PA
Bridge Kit som finns RAPICIDE
som tillval) OPA/28
DSD EDGE (observera TEE RAPICIDE PA 30 °C (86 °F)
att du maste anvanda Single Shot
Bridge Kit som finns
som tillval)
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Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for givare

Tillverkare Ur- Typ av givare Kompatibla Processvillkor
sprungs- desinfektions-

land medel eller

desinficerings-

metoder

Soluscope FR Serie TEE TEE Soluscope P/ 40 °C (104 °F)
Soluscope A
Proxy P/Proxy A

Instruktioner for rengoring och desinfektion av TEE-givare med automatiska desinfektorer for
TEE-givare eller automatiska rengoéringsdesinfektorer for TEE-givare finns i Skétsel och
rengéring av ultraljudssystem och givare.

Desinfektionsmedel och rengoringsléosningar for givare

| detta avsnitt finns tre tabeller dar du kan hitta de desinfektions- och rengéringsmedel som &r
tillgangliga for dina givare.

¢ "Desinfektionsmedlens kompatibilitet efter givararnamn” pa sid 27: Anger givarna i
alfanumerisk ordning och med information om kompatibilitet med desinfektionsmedel och
rengoringslosningar. S6k upp din givare i kolumnen Givarens namn och se darefter vilket
nummer for Kompatibilitetskolumn som géller i “Kompatibla desinfektionsmedel och
rengoringslosningar” pa sid 36.

e "Givare, ordnade efter kompatibilitet for desinfektionsmedel” pa sid 32: Sorterar givarna
efter motsvarande kompatibilitetskolumn i “"Kompatibla desinfektionsmedel och
rengoéringslosningar” pa sid 36. Anvand denna tabell fér att snabbt se vilka givare som
tillhor de numrerade kompatibilitetskolumnerna.

e "Kompatibla desinfektionsmedel och rengéringslosningar” pa sid 36: Lista med
desinfektionsmedel och rengoéringslosningar som ar kompatibla med Philips givare. De
numrerade kompatibilitetskolumnerna anger kompatibilitet for desinfektionsmedel och
rengoéringslosningar med givaren i fraga. Anvand nagon av de tva givartabellerna for att
faststalla vilken kompatibilitetskolumn som galler for din givare.
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Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for givare

Desinfektionsmedel och rengoringslosningar

Desinfektionsmedlens kompatibilitet efter givararnamn

Denna tabell anger givarna i alfanumerisk ordning och med information om kompatibilitet med

desinfektionsmedel och rengoringslosningar. S6k upp din givare (och system, i férekommande
fall) i kolumnen Givarens namn och se darefter vilket nummer for Kompatibilitetskolumn som
galler i “Kompatibla desinfektionsmedel och rengoéringslésningar” pa sid 36. Om ett system
inte ar angivet, anvander alla versioner av givarna samma kompatibilitetskolumn.

En lista 6ver de givare som stods av ditt system finns i systemets Anvdndarmanual och
Uppdatering av anvéndarinformationen, om tillampligt.

Kompatibilitetshdnvisningar efter givararnamn

Givarens namn (systemets namn) Kompatibilitetskolumn

1,9 MHz CW penna

1,9 MHz TCD

3D6-2

3D8-4

3D9-3v (HD11, HD15, iU22)
3D9-3v (Affiniti, ClearVue, EPIQ)
5,0 MHz CW penna

7,5 MHz Endo

BP10-5ec

C5-1 (CX50, HD15, iE33, iU22)

C5-1 (Affiniti, EPIQ, Sparq)

C5-2 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15, iE33, iU22)

C5-2 (ClearVue)
C5-2 (Lumify, Xperius)

C6-2 Compact (CX30, Sparq)

Desinfektionsmedel och rengoringsldsningar for ultraljudssystem och givare
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Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for givare

Kompatibilitetskolumn

Givarens namn (systemets namn)

C6-2 Compact (Affiniti) 2
Ce6-3 1
C8-4v leller2’
C8-5 1
C8-5 Compact (CX30, CX50) 1
C8-5 Compact (Affiniti, EP1Q) 2
C9-2 2
C9-3io 7
C9-3v 2
C9-4 1
C9-4ec 1
C9-4v 2
C9-4v Compact 2
C9-5ec 1
C10-3v 2
C10-4ec 2
D2cwc 3
D2tcd 3
D5cwc 3
el18-4 2
elL18-4 EMT 2
L8-4 1
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Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for givare

Desinfektionsmedel och rengoringslosningar

Givarens namn (systemets namn)

Kompatibilitetskolumn

L9-3 1
L10-4lap 6
L11-3 1
L12-3 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15) 1
L12-3 (Affiniti, CX50, EPIQ) 2
L12-3ERGO 2
L12-4 (ClearVue) 2
L12-4 (Lumify, Xperius) 8
L12-4 Compact (CX30, Sparq) 1
L12-4 Compact (Affiniti) 2
L12-538 mm 1
L12-5 50 mm Compact (CX50, Sparq) 1
L12-5 50 mm Compact (Affiniti, EPIQ) 2
L12-550 mm 1
L15-7io (HD11, HD15, iE33, iU22) leller2?
L15-7io (Affiniti, CX30, CX50, EPIQ, Sparq) 2
L17-5 1
L18-5 2
mC7-2 2
mC12-3 2
OMNI Il TEE 5
S3-1 1

Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for ultraljudssystem och givare
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Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for givare

Givarens namn (systemets namn) Kompatibilitetskolumn

S4-1 (iU22) 1
S4-1 (ClearVue) 2
S4-1 (Lumify) 8
S4-2 1
S4-2 Compact (CX30, CX50, Sparq) 1
S4-2 Compact (Affiniti) 2
S$5-1 (CX50, iE33, iU22, Sparq) 1
S5-1 (Affiniti, EPIQ) 2
S5-2 1
S6-2mpt 5
S7-2t 5
S7-3t 4
S8 1
S8-3 1
$8-3 Compact (CX30, CX50, HD5) 1
S8-3 Compact (Affiniti, EPIQ) 2
S8-3t 4
$9-2 2
S12 1
S12-4 1
$12-4 Compact (CX50) 1
S$12-4 Compact (Affiniti, EPIQ) 2
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Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for givare

Desinfektionsmedel och rengoringslosningar

Givarens namn (systemets namn) Kompatibilitetskolumn

TCD 3
V6-2 (HD11 XE, HD15, iU22) 1
V6-2 (Affiniti, ClearVue, EPIQ, HD5) 2
V9-2 2
V8-4 1
VL13-5 1
VL13-5 Compact 2
X3-1 1
X5-1 (iE33) 1
X5-1 (Affiniti, EP1Q) 2
X5-1c 2
X6-1 2
X7-2 (iE33, iU22) 1
X7-2 (EPIQ) 2
X7-2t 5
X8-2t 5
XL14-3 2

Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for ultraljudssystem och givare
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Desinfektionsmedel och rengoringslosningar Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for givare

Fotnoter

t Anvand kompatibilitetskolumn 2 f6r modellerna C8-4v med féljande komponentnummer:
e Komponentnummer 45356117292x, dar x ar 3 eller storre
e Komponentnummer 45356128750x, dar x ar 2 eller storre
e Komponentnummer 45356131895x, dar x ar 1 eller storre
e Komponentnummer 45356149748x, dar x ar 1 eller storre
e Komponentnummer 45356149749x, dar x ar 1 eller storre
e Komponentnummer 45356168452x, dar x ar 1 eller storre
Anvand kompatibilitetskolumn 1 for modellerna C8-4v med andra komponentnummer.

Komponentnumret hittar du pa insidan av kontaktens hélje.

¥ Anvand kompatibilitetskolumn 2 for modellerna L15-7io med féljande komponentnummer:
e Komponentnummer 45356140781x, dar x ar 1 eller storre
e Komponentnummer 45356141827x, dar x ar 1 eller storre
Anvand kompatibilitetskolumn 1 for modellerna L15-7io med andra komponentnummer.

Komponentnumret hittar du pa insidan av kontaktens hélje.

Givare, ordnade efter kompatibilitet for desinfektionsmedel

| denna tabell ordnas givarna efter motsvarande kompatibilitetskolumn i “"Kompatibla
desinfektionsmedel och rengoringslosningar” pa sid 36. Fargerna for kolumnrubrikerna
motsvarar ocksa fargen for kompatibilitetskolumnen. Om ett system inte ar angivet, anvander
alla versioner av givarna samma kompatibilitetskolumn.

En lista 6ver de givare som stdds av ditt system finns i systemets Anvdndarmanual och
Uppdatering av anvéndarinformationen, om tillampligt.

Givare, ordnade efter kompatibilitet for desinfektionsmedel

Givare (systemnamn) som tacks in av kompatibilitetskolumn 1

3D6-2 L12-550 mm
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3D8-4
3D9-3v (HD11, HD15, iU22)
7,5 MHz Endo

C5-1 (CX50, HD15, iE33, iU22)

C5-2 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15, iE33, iU22)

C6-2 Compact (CX30, Sparq)
C6-3

C8-4v!

C8-5

C8-5 Compact (CX30, CX50)
C9-4

C9-4ec

C9-5ec

L8-4

L9-3

L11-3

L12-3 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15)
L12-4 Compact (CX30, Sparq)
L12-538 mm

L12-5 50 mm Compact (CX50, Sparq)

Desinfektionsmedel och rengoringslosningar

L15-7io (HD11, HD15, iE33, iU22) 2
L17-5

S3-1

s4-1 (iU22)

S4-2

S4-2 Compact (CX30, CX50, Sparq)
S5-1 (CX50, iE33, iU22, Sparq)
S5-2

S8

S8-3

$8-3 Compact (CX30, CX50, HD5)
S12

S12-4

S$12-4 Compact (CX50)

V6-2 (HD11 XE, HD15, iU22)

V8-4

VL13-5

X3-1

X5-1 (iE33)

X7-2 (i€33, iU22)

Givare (systemnamn) som tacks in av kompatibilitetskolumn 2

3D9-3v (Affiniti, ClearVue, EPIQ)

BP10-5ec

Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for ultraljudssystem och givare
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C5-1 (Affiniti, EPIQ, Sparq)
C5-2 (ClearVue)

C6-2 Compact (Affiniti)
C8-4v'!

C8-5 Compact (Affiniti, EP1Q)
C9-2

C9-3v

C9-4v

C9-4v Compact

C10-3v

C10-4ec

el18-4

elL18-4 EMT

L12-3 (Affiniti, CX50, EPIQ)
L12-3ERGO

L12-4 (ClearVue)

L12-4 Compact (Affiniti)
L12-5 50 mm Compact (Affiniti, EPIQ)
Givare som tacks av kompatibilitetskolumn 3
1,9 MHz CW penna

1,9 MHz TCD

5,0 MHz CW penna

D2cwc

Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for givare

L18-5

mC7-2

mC12-3

S4-1 (ClearVue)

S4-2 Compact (Affiniti)

S5-1 (Affiniti, EPIQ)

$8-3 Compact (Affiniti, EPIQ)
S9-2

S$12-4 Compact (Affiniti, EP1Q)
V6-2 (Affiniti, ClearVue, EPIQ, HD5)
V9-2

VL13-5 Compact

X5-1 (Affiniti, EP1Q)

X5-1c

X6-1

X7-2 (EPIQ)

XL14-3
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Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for givare

D2tcd

D5cwc

TCD

Givare som tdcks av kompatibilitetskolumn 4
S7-3t

S8-3t

Givare som tacks av kompatibilitetskolumn 5
OMNI Il TEE

S6-2mpt

S7-2t

X7-2t

X8-2t

Givare som tacks av kompatibilitetskolumn 6
L10-4lap

Givare som tacks av kompatibilitetskolumn 7
C9-3io

Givare som tacks av kompatibilitetskolumn 8
C5-2 (Lumify, Xperius)

L12-4 (Lumify, Xperius)

S4-1 (Lumify)

Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for ultraljudssystem och givare
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Desinfektionsmedel och rengoringslosningar Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for givare

Fotnoter

1 Anvand kompatibilitetskolumn 2 f6r modellerna C8-4v med féljande komponentnummer:
e Komponentnummer 45356117292x, dar x ar 3 eller storre
e Komponentnummer 45356128750x, dar x ar 2 eller storre
e Komponentnummer 45356131895x, dar x ar 1 eller storre
e Komponentnummer 45356149748x, dar x ar 1 eller storre
e Komponentnummer 45356149749x, dar x ar 1 eller storre
e Komponentnummer 45356168452x, dar x ar 1 eller storre
Anvand kompatibilitetskolumn 1 for modellerna C8-4v med andra komponentnummer.

Komponentnumret hittar du pa insidan av kontaktens hélje.

2 Anvand kompatibilitetskolumn 2 for modellerna L15-7io med féljande komponentnummer:
e Komponentnummer 45356140781x, dar x ar 1 eller storre
e Komponentnummer 45356141827x, dar x ar 1 eller storre
Anvand kompatibilitetskolumn 1 for modellerna L15-7io med andra komponentnummer.

Komponentnumret hittar du pa insidan av kontaktens hélje.

Kompatibla desinfektionsmedel och rengoringslosningar

| tabellen nedan anges de desinfektionsmedel och rengoéringsmedel som ar kompatibla med de
givare som finns tillgdngliga for Philips-ultraljudssystem. Anvand tabellerna i "Givare, ordnade
efter kompatibilitet for desinfektionsmedel” pa sid 32 eller "Desinfektionsmedlens
kompatibilitet efter givararnamn” pa sid 27 for att hitta din givare och motsvarande
kompatibilitetskolumn.
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Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for givare

N

FORSIKTIGHET

Anvandning av isopropylalkohol (tvattsprit), denaturerad etylalkohol och alkoholbaserade
produkter pa alla givare bor begrinsas. Pa givare med USB-anslutningar dr de enda delarna
som kan torkas med alkohol givarhéljet och linsen (det akustiska fonstret). Pa givare som
inte ar TEE-givare ar de enda delarna som kan torkas med alkohol kontakthéljet och
givarhéljet och linsen. Pa TEE-givare dr de enda delarna som kan torkas med alkohol
kontakthoéljet och kontrollhéljet. Se till att I6sningen innehaller max 91 % isopropylalkohol
eller max 85 % denaturerad etylalkohol. Torka inte av nagon annan del av givaren med
alkohol (inklusive kablar, USB-anslutningar eller kabelavlastare) eftersom det kan skada
dessa delar av givaren. En sadan skada técks inte av garantin eller servicekontraktet.

Baserat pa materialkompatibilitetstestning, produktanvandningsprofil och aktiva ingredienser
har Philips gett ett allmént godkannande fér anvandning av féljande typer av
desinfektionsmedel pa /dg- och mellannivad som anvands som spray eller pa servett pa givare
med hudkontakt och transvaginala eller transrektala givare, enligt
kompatibilitetsbegransningarna i tabellen med desinfektionsmedel.

FORSIKTIGHET

Philips har inte allmant godkant foljande transesofageala givare eller laparoskopigivare fér
anvandning.

e Natriumhypokloritbaserade medel (exempelvis 10 % hushallsblekmedelsldsning med cirka
0,6 % aktivt natriumhypoklorit)

e Kvartarammoniumbaserade medel (QUAT) (exempelvis produkter som innehaller n-
alkylxbenzylammoniumkloridlosning, dar x kan vara vilken organisk funktionell grupp som
helst, t.ex. etyl och metyl och sa vidare. Koncentrationen vid anvandning ska vara lagre &n
0,8 % totalt for alla angivna kvartarammoniumbaserade medel)

e Accelererad vateperoxid-baserat (max 0,5 % vateperoxid)

Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for ultraljudssystem och givare
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Desinfektionsmedel och rengoringslosningar Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for givare

e Medel baserade pa alkohol eller alkohol plus QUAT (produktens alkoholhalt far inte
overskrida 91 % isopropylalkohol eller 85 % denaturerad etylalkohol)

¢ Du kan ocksa anvanda produkter som inte specifikt anges i denna kompatibilitetstabell,
men som har liknande aktiva ingredienser (enligt denna lista) och marknadsfors for
medicinskt bruk.

Folj alltid tillverkarens anvisningar nar du anvander desinfektions- och rengoringsmedel.

Pa grund av det stora antalet tillgangliga rengorings- och desinfektionsprodukter ar det omaijligt
att gora en lista som omfattar samtliga. Kontakta din Philips-representant for hjalp om du ar
osaker pa om en viss produkt ar lamplig.

Desinfektionsmedel och rengoringslosningar - forklaring till tabellen

Ursprungsland eller -region Desinfektionsmedel — olika typer Kompatibilitet

AU = Australien
CA = Kanada

DE = Tyskland

ES = Spanien

EU = Europa

FR = Frankrike

JP =Japan

UK = Storbritannien

US = USA

38

CL = Rengoringsmedel C = Godkéand for anvandning pa kabeln och
HLD = Hognivadesinfektion kontakten (kontakter far aldrig nedsankas i

vatska eller blotlaggas), undantag som inte ar
ILD = Mellannivadesinfektion « .
godkdnda for kontakten anges

LLD = Lagnivadesinfektion H = Godkand foér anvéndning pad handtaget och
S = Steriliseringsmedel handtagets holje
N = Inte godkdnd for anvandning

T = Godkénd for anvandning pa givaren
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Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for givare

Delar icke-TEE-givare

1 C (kabel och kontakt)

2 T (Givare)

0

Icke-TEE-givare (USB-anslutning)

1 C (kabel och kontakt)

2 T (Givare)

Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for ultraljudssystem och givare
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Desinfektionsmedel och rengoringslosningar

40

N

Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for givare

T ===

Delar pa TEE-givare

1 C (kabel, kontakt och avlastare)
2 H (handtag och styrmekanism)

3 T (givare och bojbart skaft)

FORSIKTIGHET

Det ar obligatoriskt att anvdanda skyddsholjet for TEE-givare under alla
dekontamineringsprocesser. Om du vill anvdnda givaren for skanning tar du bort locket fran
kontakten. Hall alltid skyddet fast vid givarkabeln med hjalp av sdakerhetsremmen.

ANM

Anvand tabellerna i “Givare, ordnade efter kompatibilitet for desinfektionsmedel” pa sid 32
eller "Desinfektionsmedlens kompatibilitet efter givararnamn” pa sid 27 for att hitta din givare
och motsvarande kompatibilitetskolumn.
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Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for givare Desinfektionsmedel och rengoringslosningar

Desinfektionsmedel och rengoringslésningar - kompatibilitetstabell

L6sning/ Ursprungs- Behorig Aktiv ingrediens Desinfektion- Kompatibilitetskolumner
system land eller  anvandning smedel — 1 4

-region olika typer
Accel Wipes CA Servett Vateperoxid LLD, ILD IT¢ 1, TC TCH TCH TCH T,C T,.C
(alla typer)
Acecide-C JP Blotlagg® Perattiksyra HLD, S N N N N T N N N
(tidigare kallat
Acecide)
Advantage us AR Perattiksyra HLD N N N T7 T N N N
Plus

(observera att
du maste
anvanda TEE/
TOE Probe
Hookup Kit
som finns som
tillval)

Advantage us AR Peréattiksyra HLD N T6CE N N N N T°C2 N
Plus

(observera att

du maste

anvanda

Ultrasound

Probe Hookup

Kit som finns

som tillval)

Aidal Plus AU Blotlagg® Glutaraldehyd HLD, S TC® T,C® N T T T TCE T
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Desinfektionsmedel och rengoringslosningar

L6sning/ Ursprungs- Behorig
system land eller  anvandning
-region

Anios Clean FR Spray/servett/
Excel D Blotlagg
Aniosept Activ  FR Blotlagg?
ANIOXY DM FR Blotlagg®
Anioxyde 1000 FR Blotlagg?
Antigermix E1  FR E1l-system
Antigermix S1  FR S1-system
ASTRA TEE us AR

ASTRA TEE us AR

Ultra

ASTRA VR us AR

ASTRA VR us AR

Ultra

Bacillol 30 DE Spray/servett
Foam
42

Aktiv ingrediens

QUAT,
klorhexidingluko
nat, ytaktiva
amnen

Perattiksyra
Perattiksyra
Perattiksyra

Uv-C

uv-C

Beror pa vilken
|6sning som
anvands

Beror pa vilken
|6sning som

anvands

Beror pa vilken
|6sning som
anvands

Beror pa vilken
|6sning som
anvands

Alkohol,
Alkylamin

Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for givare

Desinfektion- Kompatibilitetskolumner

smedel — 1 ) 3

olika typer

CL T7€C T,C TC T T T T,C T,C

HLD, S N TC® N N T T TC® T

HLD, S N T,C® N N T T TC® T

HLD N TC® N N T T TC® T

HLD N N N T,C, T,C5 N N N

H® H®

HLD T, T, N N N N TC® T.C
C 2,8 C 2,8

HLD N N N T’ T’ N N N

HLD N N N T’ T’ N N N

HLD T? T° N N N N N N

HLD T? T° N N N N N N

LLD, ILD T T T H H TH T T
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Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for givare

Loésning/ Ursprungs-

system land eller

-region
Banicide Plus  US

Blekmedel (0,6 Alla
% NaOCl Max)

CaviWipes us

Cidalkin FR
(tidigare kallat
Alkaspray)

Cidex OPA us

Cleanisept DE
Wipes

Clinell UK
Sporicidal
Wipes

Clinell UK
Universal

Wipes

Clorox us
Healthcare

Bleach

Germicidal

Cleaner

Behorig
anvandning

Blotlagg®

Spray/servett

Servett

Spray/servett

Blotlagg®

Spray/servett

Servett

Spray/servett

Spray/servett

Desinfektionsmedel och rengoringslosningar

Aktiv ingrediens Desinfektion- Kompatibilitetskolumner

smedel -

olika typer

Glutaraldehyd HLD, S

Natriumhypoklori LLD, ILD
t

Alkohol, QUAT LLD, ILD

Alkohol, LLD, ILD
Alkylamin

Ortoftalataldehy HLD
d

QUAT LLD, ILD

Perattiksyra, CL, HLD
ytaktivt amne

QUAT, Biguanide LLD, ILD

Natriumhypoklori LLD, ILD
t

Desinfektionsmedel och rengoringsldsningar for ultraljudssystem och givare

1

T,C®

T,C

T,C?

T,C

T,C

T,C

T,C

T,C®

T,€

T,€

T,C

T,C

T,€

€

€

€

T T
c c
H H
H H
T T
T,CH T,CH
N  TCH
T,CH T,CH
c c

T TC® T

TH T T
TH T T
T TCE T

TEhal T,C T

TEh TC e

&Gl T,€  [TL
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Desinfektionsmedel och rengoringslosningar Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for givare

Losning/ Ursprungs- Behorig Aktiv ingrediens Desinfektion- Kompatibilitetskolumner
system land eller  anvandning smedel - 1 ) 3 4
-region olika typer
Clorox us Spray/servett Vateperoxid LLD, ILD IT¢ T T1TC TCHTCH TCH TC T,.C
Healthcare
Hydrogen
Peroxide
Cleaner

Disinfectants

Combi- DE Blotlagg? Glutaraldehyd- HLD T,C® T,C® N N T T TC® T
Instruments-N och
formacetalbland

ning
Denaturerad  Alla Spray/servett Denaturerad LLD, ILD T T T H H TH T T
etylalkohol etylalkohol,
(max 85 %) vatten
Descoton DE Blotlagg Glutaraldehyd HLD, S T,C® T,C® N T T T TC® T
Extra
Dispatch us Spray/servett Natriumhypoklori LLD, ILD TC T.C T.C C C C TC T,.C
t
DSD 201 us AR Beror pd vilken ~ HLD N N N T7 T7 N N N
(observera att I6sning som
du maste anvands
anvanda

Bridge Kit som
finns som
tillval)

44 Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for ultraljudssystem och givare

4535 621 44061_A/795 * AUG 2022

Philips



4535 621 44061_A/795 * AUG 2022

Philips

Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for givare

L6sning/ Ursprungs- Behorig
system land eller anvandning
-region
DSD EDGE us AR

(observera att
du maste
anvanda

Bridge Kit som

finns som

tillval)

Endozime- us Forrengdringsme
enzymrengori del

ngsmedel (alla

typer)
Enzol us Forrengdringsme

del

Epizyme Rapid AU Forrengdringsme

del
Gigasept FF DE Blotlagg®
(neu)
Gigasept PA DE Blotlagg®
Gigasept PAA  DE Blotlagg?
koncentrat
Hexanios G+R  FR Blotlagg®

Hibiclens (4%  US Forrengbringsme
Max) del

Hypernova FR Chronos System

Chronos

Aktiv ingrediens

Perattiksyra

Enzymer, ytaktiva
amnen

Enzymer, ytaktiva

amnen

Enzymer, ytaktiva

amnen

Succindialdehyd

Perattiksyra

Perattiksyra

QUAT, Biguanide,
ytaktiva @mnen

Klorhexidingluko
nat

uv-C

Desinfektionsmedel och rengoringslosningar

Desinfektion- Kompatibilitetskolumner

|-
smede 1 )

olika typer

HLD N N N T’ T’ N N N
CL T,C T,C N TCH T,CH T TC T

CL ¢ TC N TCH T,CH T e T
CL TC TC N TCH T,CH T TC T
HLD T,C® T,C® N T T N TC® T
HLD N TC® N N T T TC®: T
HLD N TC® N N T T TC® T

CL LLb,Itb T, TC N N N N e U

CL T,C RECEN T € HEe € TC TE
HLD T.C T,C N N N N TC® T,C
2,8 2,8
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Desinfektionsmedel och rengoringslosningar Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for givare

Losning/ Ursprungs- Behorig Aktiv ingrediens Desinfektion- Kompatibilitetskolumner
system land eller  anvandning smedel -

-region olika typer
Incidin DE Spray/servett Alkohol LLD, ILD T T T H H TH T T
Incidin DE Spray/servett Vateperoxid, c,, LLo,tb 1€ T.C TC TCHTCH TCH TC T,.C
OxyWipe ytaktivt amne
Incidin DE Spray/servett Vateperoxid, cL, L.Lo,tb T1€ T.C TC TCH TCH TCH TC T,.C
OxyWipe S ytaktivt amne
Incidin DE Spray/servett Vateperoxid, c,, Lo, 0o 1€ TC TC TCHTCH TCH TC T,.C
OxyFoam ytaktivt amne
Incidin DE Spray/servett Vateperoxid, Cc,, LL.o, b 1€ T TC TCH TCH TCH TC T,.C
OxyFoam S ytaktivt amne
Incidin Plus DE Blotlagg? Glukoprotamin HLD TC® TC® N T T T TC® T
Incidin Rapid  DE Spray/servett QUAT, LLD, ILD T¢C T,C TC T T T TC T,.C

Glutaraldehyd

Incidur Spray  DE Spray/servett Alkohol, QUAT, LLD, ILD T T T H H TH T T
aldehyd

Instruzyme FR Forrengdringsme Enzymer, QUAT, CL T,C T,C N T T T TC T
del Biguanid

Intercept- us AR Ytaktiva amnen CL T,C T,C N T T T T,C T

rengéringsme

del

Intercept- us Servett Ytaktiva amnen CL T,C T,C N TCH T,CH T T,C T,C

dukar

Isopropylalkoh Alla Spray/servett Isopropylalkohol, LLD, ILD T T T H H TH T T

ol (max 91 %) vatten
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Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for givare

L6sning/

Ursprungs-
system land eller

-region
Klenzyme us

Korsolex Basic FR

Korsolex Extra FR

Matrix Biofilm AU

Remover

MaxiCide Plus  US

MedDis UK

Medipal UK
servetter med

desinfektions

medel

Medistel UK
MediZyme AU
MetriCide us
MetriCide 28  US
MetriCide OPA US
Plus

MetriCide Plus US

30

Behorig
anvandning

Forrengdringsme
del

Blotlagg®

Blotlagg®

Forrengdringsme
del

Blotlagg®

Blotlagg®

Servett

Blotlagg®

Férrengdringsme
del

Blotlagg’
Blotlagg?

Blotlagg®

Blotlagg’

Aktiv ingrediens

Enzymer, ytaktiva

amnen

Aldehydavgivand
e

QUAT, Aldehyd

Enzymer, ytaktiva

amnen
Glutaraldehyd

QUAT,
sulfaminsyra

QUAT, Biguanide

QUAT,
sulfaminsyra

Enzymer, ytaktiva

amnen
Glutaraldehyd
Glutaraldehyd

Ortoftalataldehy
d

Glutaraldehyd

Desinfektionsmedel och rengoringslosningar

Desinfektion- Kompatibilitetskolumner

smedel - 1 ) 3

olika typer

CL TC TC N T,CH
HLD TC® T,C® N T
HLD TC® T,C® N T

CL T,C T,C T T,C,H
HLD, S TC® TC® N T
HLD TC® TC® N T
LLD, ILD TC TC TC TGCH
HLD TC® T,C® N T

cL TC TC N T,CH
HLD, S TC® T,C® N T
HLD, S TC® T,C® N T
HLD TC® TC® N T
HLD, S TC® T,C® N T

Desinfektionsmedel och rengoringsldsningar for ultraljudssystem och givare

T,CH

T,CH

T,CH

T,CH

T,C?

T,C?

€

T,C?

T,C®

T,C

T,C?

T,C

T,C?®
T,C?®

T,C?®

T,C?®

T,C
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Desinfektionsmedel och rengoringslosningar Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for givare

Losning/ Ursprungs- Behorig Aktiv ingrediens Desinfektion- Kompatibilitetskolumner
system land eller  anvdndning smedel - 1 )
-region olika typer
MetriZzyme us Forrengdringsme Enzymer, ytaktiva CL T,C T,C N TCH TCH T TC T
del amnen
Mikrobac DE Servett QUAT LLD, ILD IT¢ T T1TC TCH TCH TCH T,.C T,C
virusdédande
dukar
mikrozid PAA- DE Servett Perattiksyra LLD, ILD N T,C T,C N T,C T,CH T,C T,C
servetter
Mild Alla Forrengdringsme Ytaktiva amnen CL T T, TC TCHTCHT TC T
tvalldsning * del
Milton AU Spray/servett Natriumhypoklori LLD, ILD TC T,C TC C C C TC T,C
t
NDP Med ES Blotlagg? N-duopropenid, HLD TC® T,C® N T T T TC® T
Concentrated alkylamin
Plus
neodisher DE AR Ytaktivt amne, CL, HLD N N N N T N N N
endo CLEAN/ perattiksyra
neodisher
endo SEPT
PAC
neodisher DE Blotlagg? Perattiksyra HLD N TC® N T T T TC® T
endo DIS
active
neodisher DE Blotlagg Perattiksyra HLD N TC% N N T T TC® T

Septo Active

Omnicide us Blotlagg Glutaraldehyd HLD, S TC® TC® N T T T TC® T
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Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for givare

L6sning/

Ursprungs-

system land eller

-region
Omnicide 28 us

OPAL AU

Opti-Cide3 us

Oxivir (alla us

typer)
Oxygenon-I DE
Perastel UK

PerCept (alla  CA
typer)

Phagocide D FR

Phagozyme FR
ND

PI-Spray us
(tidigare kallat
T-Spray)

Pl-Spray Il us
(tidigare kallat
T-Spray Il)

PREempt- CA
koncentrat

PREempt RTU CA

Behorig
anvandning

Blotlagg®

Blotlagg?

Spray/servett

Servett

Blotlagg®

AR/Blétlagg *

Servett

Blotlagg?

Férrengdringsme
del

Spray/servett

Spray/servett

Spray/servett

Spray/servett

Aktiv ingrediens

Glutaraldehyd

Ortoftalataldehy
d

Alkohol, QUAT

Vateperoxid
Syrgasgenereran
de

Perattiksyra

Vateperoxid

Glutaraldehyd

Enzymer, QUAT

QUAT

QUAT

Vateperoxid

Vateperoxid

Desinfektionsmedel och rengoringslosningar

Desinfektion- Kompatibilitetskolumner

|-
smede 1 )

olika typer

HLD, S T,C® T,C® N T T T TC®: T
HLD T,C® TC® N T T T TC®: T
LLD, ILD T T T H H TH T T
LLD, ILD T,C pcam 17,C T1,CH T,CH T,CH SI,E = T,C
HLD N T,C® N T? T T TC®: T
HLD N T,C® N N T T TC® T
LLD, ILD IT¢ T1¢ TC TCHTCH TCH TC T.C
HLD, S TC® TC® N T T T TC® T
CL TC TC N T T T TC T
LLD, ILD T,C pECEm 7,C  T1,CH T,C,H T,CHS;E T,C
LLD, ILD T,C QFeEm 1,C T1,CH T,C,H T,CHSI;E T,C
LLD, ILD IT¢ T1¢ TC TCHTCH TCH TC T.C
LLD, ILD T,C pFCam 17,C T1,CH T,C,H T,CH S,E T,C
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Desinfektionsmedel och rengoringslosningar

L6sning/ Ursprungs- Behorig
system land eller  anvandning
-region

PREempt- CA Servett
dukar

ProCide-D us Blotlagg?
ProCide-D Plus US Blotlagg?

Prolystica 2X  US

del
Protex us Spray/servett
Disinfectant
(alla typer)
Proxy P/ AU AR
Proxy A
Kvartarammon Alla Spray/servett
iak (0,8 % aktiv
max)
RAPICIDE Glut US Blotlagg?
RAPICIDE us Blotlagg?
OPA/28
RAPICIDE PA us Blotlagg?
RAPICIDE PA us AR
Single Shot
Rely+On UK Blotlagg®
PeraSafe

(tidigare kallat
PeraSafe)

50

Forrengdringsme

Aktiv ingrediens

Vateperoxid

Glutaraldehyd
Glutaraldehyd

Enzymer, ytaktiva

amnen

QUAT

Perattiksyra

QUAT

Glutaraldehyd

Ortoftalataldehy
d

Perattiksyra

Perattiksyra

Perattiksyra

Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for givare

Desinfektion- Kompatibilitetskolumner

smedel — 1 ) 3

olika typer

LLD, ILD T¢ T.C TC T.CH
HLD, S TC® T,C® N T
HLD, S TC® T,C® N T

CL T,C T,C N T,CH
LLD, ILD ¢ T1TC T.C TCH
HLD N N N N
LLD, ILD T¢ T.C TC TCH
HLD, S TC® T,C® N T
HLD TC® T,C® N T
HLD N T,C® N T
HLD N T,.C® N T
HLD, S N T,C® N T

T,CH

T,CH

T,CH

T,CH

T,CH

T,C?
T,C?

T,

€

€

T,C?

T,C?

T,C?

T,C?

T,C?

T,C

T,C
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Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for givare Desinfektionsmedel och rengoringslosningar

L6sning/

Ursprungs- Behorig Aktiv ingrediens Desinfektion- Kompatibilitetskolumner

system land eller  anvdndning smedel —

1

-region olika typer

4535 621 44061_A/795 * AUG 2022

Philips

Revital-Ox
RESERT

Rivascop

Salvanios pH
10

Sani-24

Sani-Cloth
Active

Sani-Cloth AF
Sani-Cloth AF3

Sani-Cloth
Bleach

Sani-Cloth
CHG 2%

Sani-Cloth HB
Sani-Cloth Plus

Sani-Cloth
Prime

Sekucid N
Sekusept Aktiv
Sekusept Easy

Sekusept Plus

us

FR

FR

us

DE

us

us

UK

us

us

us

FR

DE

DE

DE

Blotlagg®

Spray/servett

Spray/servett

Spray/servett

Servett

Servett
Servett

Servett

Spray/servett

Servett
Servett

Servett

Blotlagg®
Blotlagg®
Blotlagg®

Blotlagg®

Vateperoxid

QUAT

QUAT

Alkohol, QUAT

QUAT

QUAT

QUAT

Natriumhypoklori

t

Alkohol,

klorhexidingluko

nat
QUAT
Alkohol, QUAT

Alkohol, QUAT

Glutaraldehyd
Perattiksyra
Perattiksyra

Glukoprotamin

HLD

LLD, ILD

LLD, ILD

LLD, ILD

LLD, ILD

LLD, ILD
LLD, ILD

LLD, ILD

LLD, ILD

LLD, ILD
LLD, ILD

LLD, ILD

HLD, S
HLD
HLD

HLD
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T,C

T,C

T,C

T,C

T,C

T,C

T,C

T,C®

T,

T,

T,C

T,C
T,C

T,

T,

T,C®
T,C®
T,C?

T,C®

€

T,

€

T,C
T,C

€

T,

T,CH

T,CH

T,CH

T,CH

T,CH

T,CH

T,CH

T,CH

T,CH

T,CH

T,CH

T,CH

T,CH

T,CH

T,H

T,CH

T,CH

T,CH

T,H

T,CH
T,H

T,H

€

€

€

T,C
T,C

€

€

T,C?
T,C?
T,C?

T,C?

T,C

T

T,C

T,C
T,C

T,C

€
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Losning/ Ursprungs- Behorig Aktiv ingrediens Desinfektion- Kompatibilitetskolumner
system land eller anvandning smedel -
-region olika typer
Serie TEE FR AR Beror pa vilken ~ HLD N N N T7 T N N N
|6sning som
anvands
Soluscope P/ FR AR Perattiksyra HLD N N N N T N N N
Soluscope A
Sono us Servett QUAT LLD, ILD IT¢ T1C T.C TCHTCHTCHTC T,.C
Ultrasound
Wipes
Steranios2% FR Blotlagg? Glutaraldehyd HLD, S TC® T,C® N T T T TC® T
STERRAD 100S US AR Vateperoxid S N N N N N T°C, N N
H
Super Sani- us Servett Alkohol, QUAT LLD, ILD T T T H H TH T T
Cloth
TD-5 us TD-100 Glutaraldehyd HLD N N N T T N N N
Reprocessor,
TEEClean
Reprocessor
TD-8 us TD-100 Ortoftalataldehy HLD N N N T T N N N
Reprocessor, d
TEEClean
Reprocessor
TD-12 us TD-200 Perattiksyra HLD N N N T T N N N
regenerator
TEEZyme us TEEClean Enzymer, ytaktiva CL N N N T T N N N
Reprocessor amnen
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Loésning/ Ursprungs-
system land eller

-region
TEEZyme us
Sponge

TEEZymeMC us

Tristel Duo UK

Tristel Fuse for UK
Stella

Tristel Multi- UK
Shot

Tristel UK
Sporicidal
Wipes

Tristel Trio UK
Wipes/Tristel
Trio Trace

trophon2 AU

trophon AU
Companion
Cleaning

Wipes

trophon EPR AU

Behorig
anvandning

Forrengdringsme
del

Forrengbringsme
del

Skum/servett

Stella System

Blotlagg®

Servett

Forrengdringsser
vett,
spordédande
servett,
skoljservett

trophon2
Reprocessor

Servett

trophon EPR
Reprocessor

Aktiv ingrediens

Enzymer, ytaktiva

amnen

Enzymer, ytaktiva

amnen
Klorindioxid

Klorindioxid

Klorindioxid

Klorindioxid

Enzymer, ytaktivt
medel,
klorindioxid

Vateperoxid

QUAT

Vateperoxid

Desinfektionsmedel och rengoringslosningar

Desinfektion- Kompatibilitetskolumner

|-
smede 1 )

olika typer

CL N N N T T N N N

CL T,C T,C N T T T TC T

HLD T,C T,C T,C N N N T,C T,C
HLD TC® T,C® N T T T TC® T

HLD TC® TC® N T T T TC®: T

HLD IT¢ 1€ T1T.C TCHTCH TCH TCH T,.C
CL, HLD T,C T,C T,C TCH T,CH T,CH T,C T

HLD TC® T,C® N N N N T,C® T,.C
LLD, ILD T,C T,C T,C TCH T,CH T,CH T,C T,C
HLD TC® T,C® N N N N T,C%® N
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L6sning/

Ursprungs- Behorig

system land eller  anvandning

-region

Aktiv ingrediens

Alkohol, Biguanid
Vateperoxid
Glutaraldehyd

QUAT, Biguanide,

ytaktiva amnen

QUAT, Biguanide,
ytaktiva amnen

Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for givare

Desinfektion- Kompatibilitetskolumner

smedel -

olika typer

LLD, ILD T T T H H TH T T
LLD, ILD I¢ 1€ TC TCHTCHTCHTC T.C

HLD, S TC® T,C® N T T T TC® T

c., o, 17, T TC TCHTCHTCHTC T,.C

c., L, 17, T1T¢ TC TCHTCH TCH TC T,.C

1. En kontakt far aldrig nedsankas i vatska eller blotlaggas. Dessa produkter far anvandas i
automatiska desinfektorer (AR) enligt procedurerna i dokumentet Skétsel och rengéring av

2. Antigermix S1 och Hypernova Chronos ar inte godkadnda for 3D6-2, 3D8-4, V6-2, V8-4, V9-2,

3. Oxygenon-l och Revital-Ox RESERT kan producera en latt fargforandring i det bojbara
skaftet pa givarna S7-3t och S8-3t. Denna fargforandring har ingen paverkan pa enhetens

4. Milda tvallésningar innehaller inte nagra skarpa ingredienser och ar inte irriterande for
huden. De far inte innehalla parfym, olja eller alkohol. Handsprit ar inte godkant for

5. Antigermix E1 kan missfarga plastdelarna pa transesofageala givare.

6. De specifika I6sningarna som anvands med den har automatiska desinfektorn finns i
"Riktlinjer for AR-utrustning (automatisk desinfektor)” pa sid 20.

7. De specifika lI6sningarna som anvands med den har automatiska desinficeringsapparaten
finns i “Riktlinjer for automatiska desinfektorer och rengoringsdesinfektorer for TEE-givare”

8. Endast godkand for kablar, inte godkand for kontakter.

Vaposeptol FR Spray/servett

Virox 5 RTU CA Servett

Wavicide -01  US Blotlagg?

Wip'Anios FR Servett

Excel

Wip'Anios FR Servett

Premium
ultraljudssystem och givare.
VL13-5 eller VL13-5 Compact.
sdkerhet eller funktion.
anvandning.
pa sid 23.

54

Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for ultraljudssystem och givare

4535 621 44061_A/795 * AUG 2022

Philips



4535 621 44061_A/795 * AUG 2022

Philips

Desinfektionsmedel och rengoringslosningar for givare Desinfektionsmedel och rengoringslosningar

9.

De specifika I6sningarna som anvands med den har automatiska desinfektorn (endast
transvaginala eller transrektala givare) finns i “Riktlinjer for AR-utrustning (automatisk
desinfektor)” pa sid 20.
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